General Surgery Instruments 



(BALFOUR) ABDOMINAL 

SELF - RETAINING RETRACTOR 
CHILD 


7488 

25 
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SURG) 



PARKS ANAL 

RETRACTOR 

7232 


MILLIAN BLADDER 

RETRACTOR 

7234 



PENILE CLAMP 

7235 


THOMSON WALKER BLADDER 

RETRACTOR 

7233 



o 
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SURG) 



o 
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LISTER UREATHAL 

DILATOR SET OF 12 
7241 



CLUTTON UREATHAL 

DILATOR SET OF 12 
7242 



CATHETER INTRODUCER 
7243 



MALE CATHETER 

SET OF 10 
7244 



7240 


o 
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KELLYS RECTAL SPECULUM 

7248 

SMALL 

7249 

MEDIUM 

7250 

LARGE 

7251 

EXTRA LARGE 




MATHIEU RECTAL SPECULUM 

TRIVALVE SELF RETAINING 
WITH FIBER OPTIC LIGHT CARRIER 
7545 


KELLYS RECTAL SPECULUM 
WITH FIBER OPTIC CARRIER 

7533 SMALL 

7534 MEDIUM 

7535 LARGE 

7536 EXTRA LARGE 


o 


o 
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mm Scale 
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SIGMOID SCOPE WITH FIBER OPTIC LIGHT 
CARRIER 



7264 NO.l 

7265 NO. 2 

7266 NO. 3 

7267 NO.4 



o 


o 



mm Scale 
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8MM 9MM 


10MM 


11MM 


BAKE BILE DUCT 

DILATORS SET OF 9 



33 
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SURG) 



MEHGHINI RENAL NEEDLE STRAIGHT NEEDLE CURVED 


BIOPSY NEEDLE 

7287 

7288 

7289 
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SURG) 




7298 





OVEM FORCEPS 

CURVED 

7299 



UTERINE VULSELLUM 

FORCEPS 

7294 


o 


o 
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SURG) 



UTERINE DRESSING 


FORCEPS 

7297 

361 
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INTERIOR VAGINAL 

WALL RETRACTOR 
7310 



GRADUATED 

UTERINE SOUND 
7311 


o 


o 
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mm Scale 
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RANDALLS 

ENDOMETRIAL 
BIOPSY CURETTE 
7312 



ENDOMETRIAL 

BIOPSY CURETTE NOVAK 
7313 
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SURG) 



SHARP 



UTERINE CURETTES 

DOUBLE SHARP - BLUNT 



SIMS SPECULUM 
7323 SMALL 

7524 MEDIUM 

7525 LARGE 


V V 9 

7304 7305 7306 

No. 1 No. 2 No. 3 



No. 4 No. 5 No. 6 


SIMS UTERINE 

CURETTES 





SIMS SPECULUM 

WITH FIBER OPTIC 
LIGHT CARRIER 
7499 


o 


o 
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mm Scale 
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SPECULUM 

7314 SMALL 

7315 MEDIUM 

7316 LARGE 



CUSCO VAGINAL SPECULUM 
WITH FIBER OPTIC LIGHT CARRIER 

7501 SMALL 

7522 MEDIUM 

7523 LARGE 



CUSCO VAGINAL 
SPECULUM GRAVE 

7317 SMALL 

7318 MEDIUM 

7319 LARGE 



KRISTELLER VAGINAL 
SPECULUM 

7320 SMALL 

7321 MEDIUM 

7322 LARGE 


o 


o 
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